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Beispielprogramm: Systemkonfiguration
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GUS Arbeitskreis Standardschnittstellen
Beispielprogramm unter MS Excel

GUS Interface fir Kemnbinationsanlagen in der Umweltsimulation @
* Shaker | DR 7a0-GUS-Acty-Sinus-Test, svc ﬂ | Test-Status: READY - System ist bereit, Test kann gestartet werden (1)
" Klimakammer | miwa.b01 | | TestStatus: nach nicht abgefragt ()
- - . PREPARE START ‘ PAUSE CONTINUE - Schlieen MONITOR ‘
laden schliessen | |t~ ..}

Wird vom Arbeitskreis frei zur Verfugung gestelit

Vorteile fur Anwender:
= Funktionsfahiges Beispielprogramm,
= Kann leicht fur eigene Einsatzzwecke geandert oder erweitert werden

Vorteile fur Hersteller:

= Kann als Referenz verwendet werden, zur Prufung ob die jeweilige
Schnittstellen-Implementation GUS-konform ist.
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Beispielprogramm: verwendete Befehle

Befehlsgruppe Funktion Kommando Wirkunag
Testbefehle

Testauswahl und - GUS_PrepareTest einvordefinierter Test wird ausgewahlt und geladen,

varbereitung vorbereitende Routinen (z.B. Selfcheck) werden
durchgefiihrt.

Start GUS_5StartTest Gerat gehtin den "RUM-Modus®™ geladener Test wird

gestartet und 1auft, bis er fertig abgelaufen ist, oder
bis Stop oder Pause ausgeldst wird, bzw bis ein
Storereignis auftritt das zum Abbruch fihrt.

Stop GUS_StopTest Gerat gehtin den "READY-Modus™ laufender Test
wird angehalten und beendet. Zeitzdhler,
Ablaufsteuerung etc innerhalb des Tests werden
zuriickgesetet, Test-Parameter werden auf
Anfangswenre gesetzst (=Zustand nach
"PrepareTest”). Gerdt ist bereit flr erneutes Starten.

Pause GUS_PauseTest Gerat gehtin den "PALUSE-Modus™ laufender Test
wird angehalten aber nicht beendet. Zeitzahler,
Ablaufsteuerung etc innerhalb des Tests werden
angehalten aber nicht zurlickgesetst. Gerat ist bereit
flr weiterfiihren des Tests oder fiir Stoppen des
Tests.

Continue GUS_ContinueTest Gerat gehtin den "RUN-Maodus™ laufender Test wird
weitergefiihrt. Zeitzahler, Ablaufsteuerung etc
innerhalb des Tests laufen wieder weiter.

Test schliessen GUS_CloseTest Geladener Test wird geschlossen, "Grundzustand®
wird wieder hergestellt. System ist anschliessend
bereit flir neuen Prepare-Befehl
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Beispielprogramm: verwendete Befehle

Befehlsgruppe Funktion Kommando Riicki Bedeutung

Rickmeldungen Geratestatus (Betriebszustand) abfragen GUS_Get5Status 1 |System ist bereit, Test kann gestartet

werden

PreTest'SelfCheck 1auft

Test |Auft

Testist beendet

Testwurde angehalten, kann
weitergefahren oder beendet werden
6 |Gerdt befindet sich in einem
Ubergangszustand

-1 |Esisteine 3térung aufgetreten
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Beispielprogramm unter MS Excel

Code fiir Befehlsaufrufe nur 1x geschrieben:
je nach Objektaufruf wird Klimakammer oder Shakersystem angesprochen:

Private Sub CommandButtonZ Click() ' "APP laden"
Set Devicel = CreateObject ("SIGNALSTAR GUS.REpplication")
Set Device2 = CreateCbject ("SIMPATI GUS")

End Sub

[¥1]
i

Private Sub OptionButtonl Click() '"Geriat
" Shaker Set Test = Devicel
End Sub

Private Sub OptienButton2 Click() '"Gerdt 2 anwihlen"
" Klimakammer Set Test = DeviceZ
End Sub

1]

Private Sub CommandButton4 Click(} '"STRRT"
Call Test.GUS StartTest
StatusTextAnzeigen

End Sub

Private Sub CommandButton5 Click() '"3STOER"

Call Test.GUS StopTest
StatusTextZnreigen

End Sub

SignalStar und Simpati sind eingetragene Warenzeichen der Firmen Data Physics Corp. bzw. Weiss/Vétsch
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